
NO FLAME PLUS

Návod k použití

Přístroj je možné upravit individuálně podle nástroje. Pokud se ihned po instalaci vyskytne chybné hlášení (viz tabulka), dá se také použít individuální nastavení (bez vložení nástroje do otvoru):

	LED displej
	Příčina chyby

	Rychlé červené blikání (interval 0,2 vteřiny )
	Rušení senzoru


Postup:

POZOR: Nastavení provádějte opatrně jen malým tlakem, vždy používejte nástroj z plastu!

1. Pootočte šroubem přibližně 1 doleva (-)

2. Vložte nástroj do otvoru a ve stejnou chvíli otočte šroubem doprava (+) (světýlko bliká červeně), v tomto okamžiku se nástroj zahřeje!

3. Zkontrolujte nastavení pevným nástrojem.
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